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　 　 【摘要】 　 目的　 探讨骨盆辅助式康复机器人训练对脑卒中偏瘫患者步态运动学的影响ꎮ 方法　 采用

随机数字表法将 ４０ 例脑卒中偏瘫患者分为观察组及对照组ꎬ每组 ２０ 例ꎮ ２ 组患者均给予常规药物治疗及

康复训练ꎬ观察组患者在上述干预基础上辅以骨盆辅助式康复机器人训练ꎬ每周训练 ６ 次ꎬ每次训练

２０ ｍｉｎꎬ持续训练 ８ 周ꎮ 于入选时及治疗 ８ 周后分别采用简化 Ｆｕｇｌ￣Ｍｅｙｅｒ 下肢运动功能量表(ＦＭＡ￣ＬＥ)评
定患者下肢运动功能ꎬ采用 Ｂｅｒｇ 平衡量表(ＢＢＳ)评定患者平衡功能ꎬ通过 Ｂｉｏｄｅｘ Ｇａｉｔ Ｔｒａｉｎｅｒ￣２ 型步态分析

系统检测患者步速、步长ꎬ采用骨盆辅助机器人系统检测患者骨盆旋转角、骨盆侧倾角、骨盆竖直移动及骨

盆侧向移动等运动学参数ꎮ 结果　 治疗后观察组患者 ＦＭＡ￣ＬＥ 评分、ＢＢＳ 评分、步速、健侧步长、患侧步长

分别为(２１.４０±４.３８)分、(３９.４５±４.４７)分、(６１.５０±１７.９２) ｃｍ / ｓ、(４９.２５±１５.１３) ｃｍ 和(４８.６５±１１.４９) ｃｍꎬ均
较治疗前及对照组治疗后明显改善(Ｐ<０.０５)ꎮ 治疗后观察组患者骨盆旋转角、侧倾角、竖直移动及侧向移

动等运动学参数分别为(９.９３±１.９２)°、(１５.５７±１.６８)°、(１２.０９±１.１３) ｃｍ 和(８.９２±３.２６) ｃｍꎬ均较治疗前及

对照组治疗后明显改善(Ｐ<０.０５)ꎮ 结论　 在常规康复干预基础上辅以骨盆辅助式康复机器人训练ꎬ能进

一步提高脑卒中偏瘫患者骨盆控制能力ꎬ改善步行功能及平衡能力ꎬ从而促进患者下肢运动功能恢复ꎮ
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　 　 脑卒中是一种常见多发病ꎬ也是目前世界范围内
导致成年人残疾的主要原因之一[１]ꎮ 随着现代医学
进步发展ꎬ脑卒中诊治水平显著提高ꎬ但治愈率仍偏
低ꎬ约 ７５％脑卒中存活者会遗留不同程度肢体功能障
碍ꎬ严重影响患者日常生活活动能力[２]ꎬ因此肢体功
能康复对脑卒中偏瘫患者尤为重要ꎬ其中步行功能改
善是脑卒中患者功能康复的主要目标[３￣４]ꎮ 然而脑卒
中后肢体功能恢复的神经机制十分复杂ꎬ涉及大脑可
塑性、运动再学习及大脑重组机制等ꎮ 大部分脑卒中
患者经早期传统康复训练后ꎬ其运动功能多能得到不
同程度改善ꎬ但通常仍遗留异常步态及姿势[５]ꎬ究其
原因是传统康复训练难以将负重、迈步、平衡三要素有
机结合ꎬ故无法保证训练高效性及强度稳定性ꎻ而康复
机器人的出现有效解决了上述问题ꎬ正逐步成为一种
更具针对性和高效性的训练手段ꎮ 基于此ꎬ本研究以
脑卒中伴下肢运动功能损伤患者作为研究对象ꎬ探讨
骨盆辅助式康复机器人训练对脑卒中偏瘫患者下肢运
动学及骨盆运动学的影响ꎬ为脑卒中偏瘫患者功能恢
复提供一种新的治疗途径ꎮ

对象与方法

一、研究对象
选取 ２０１６ 年 ４ 月至 ２０１７ 年 ３ 月期间在嘉兴学

院附属第二医院康复医学中心住院治疗的 ４０ 例脑
卒中偏瘫患者作为研究对象ꎬ患者纳入标准包括:①
均符合 １９９５ 年全国第四次脑血管病学术会议制订
的脑卒中诊断标准[６] ꎻ②伴单侧肢体功能障碍ꎻ③经
头颅 ＣＴ 或 ＭＲＩ 检查证实为首发脑卒中ꎻ④生命体征
稳定ꎬ血压控制良好ꎬ无其他限制活动的合并症ꎻ⑤
病程≤３ 个月ꎻ⑥年龄 ４５ ~ ７５ 岁ꎻ⑦认知功能无明显
异常ꎬ简易精神状态量表(ｍｉｎｉ￣ｍｅｎｔａｌ ｓｔａｔｅ ｅｘａｍｉｎａ￣
ｔｉｏｎꎬＭＭＳＥ)评分≥２７ 分ꎻ⑧无听理解障碍ꎬ能积极
配合治疗ꎻ⑨在无他人或器械辅助下能独立步行
１２ ｍ以上ꎻ⑩患者及家属均签属知情同意书ꎬ同时本
研究经嘉兴市第二医院伦理委员会审核批准ꎮ 患者
排除标准包括:①患者身高≥１８０ ｃｍ 或≤１５０ ｃｍꎻ②
训练期间因客观或主观原因放弃治疗ꎻ③小脑或脑
干梗死ꎻ④合并心、肝、肺、肾等重要脏器功能障碍、
颅脑外伤、肿瘤等ꎻ⑤有震颤、帕金森病、不自主运
动、下肢骨折或其它限制下肢运动的神经肌肉或骨
关节病ꎻ⑥血糖、血压控制不佳等ꎮ 采用随机数字表

法将上述患者分为观察组及对照组ꎬ每组 ２０ 例ꎮ ２
组患者一般资料情况(表 １)经统计学比较ꎬ发现组
间差异均无统计学意义(Ｐ>０.０５)ꎬ具有可比性ꎮ

表 １　 入选时 ２ 组患者一般资料情况比较

组别 例数 年龄
(岁ꎬｘ－±ｓ)

性别(例)
男 女

病程
(ｄꎬｘ－±ｓ)

偏瘫侧别(例)
左侧 右侧

观察组 ２０ ５６.６±１２.２ １３ ７ ３２.５±１４.６ １２ ８
对照组 ２０ ５７.７±１０.３ １１ ９ ３０.７±１５.８ １６ ４

二、治疗方法
２ 组患者均给予控制血糖血压、营养神经、促脑

代谢、改善循环等药物治疗及康复训练ꎬ康复训练内
容包括早期良肢位摆放、Ｂｏｂａｔｈ 握手、关节活动训
练、肌肉牵伸训练、关节松动训练、牵引训练、肌肉力
量训练、步行训练等ꎬ其中步行训练包括早期躯干控
制、站立与迈步训练、上下台阶、单腿负重、重心转移
等项目ꎬ训练频率为每周 ６ 次ꎬ每次 ４０ ｍｉｎꎬ持续训
练 ８ 周ꎬ２ 组患者在训练期间均放置一面镜子给予视
觉反馈ꎮ

观察组患者在上述干预基础上给予骨盆辅助式康
复机器人训练(图 １)ꎬ训练频率为每天 １ 次ꎬ每次训练
２０ ｍｉｎꎬ每周训练 ６ ｄꎬ持续训练 ８ 周ꎮ 具体训练方法
如下:患者穿戴 Ｂｉｏｄｅｘ 腰带(能减重 ２ ~ ４ ｋｇ)在跑台
上进行步行训练ꎬ最初 １０ ｍｉｎ 患者在跑台上进行常规
步行训练ꎬ根据患者步行训练时表现逐步调节跑台速
度ꎬ直至达到患者最大适宜步速ꎬ同时要求最大步行速
度<２.５ ｋｍ / ｈꎮ 随后根据患者训练情况选择合适的模
式继续训练 １０ ｍｉｎꎬ包括:①跟随模式训练ꎬ即跑台速
度随患者步行速度而改变ꎬ设定跑台最大速度为最初
１０ ｍｉｎ 阶段最大适宜步速ꎬ如患者在最初 １０ ｍｉｎ 训练
后体力不支或疲劳时宜选此模式ꎻ②抗阻模式训练ꎬ设

图 １　 骨盆辅助式康复机器人训练示意图
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表 ２　 治疗前、后 ２ 组患者 ＦＭＡ￣ＬＥ 评分、ＢＢＳ 评分、步速及步长比较(ｘ－±ｓ)

组别　 　 例数 ＦＭＡ￣ＬＥ 评分
(分)

ＢＢＳ 评分
(分) 步速(ｃｍ / ｓ) 健侧步长

(ｃｍ)
患侧步长
(ｃｍ)

观察组

　 治疗前 ２０ １６.２０±４.８５ １４.６５±３.２０ ４８.６５±１７.４３ ３７.０５±１１.４２ ３５.００±１０.１８
　 治疗后 ２０ ２１.４０±４.３８ａｂ ３９.４５±４.４７ａｂ ６１.５０±１７.９２ａｂ ４９.２５±１５.１３ａｂ ４８.６５±１１.４９ａｂ

对照组

　 治疗前 ２０ １６.９５±２.４８ １５.７５±５.１３ ４２.１０±１６.７２ ３３.９０±１０.４６ ３５.５０±９.８９
　 治疗后 ２０ １９.６５±２.９８ａ ３５.９０±５.３３ａ ４８.９０±１６.９６ａ ４１.１０±９.１１ａ ４１.７０±７.７７ａ

　 　 注:与组内治疗前比较ꎬａＰ<０.０５ꎻ与对照组治疗后比较ꎬｂＰ<０.０５

定跑台最大速度为最初 １０ ｍｉｎ 阶段最大适宜步速的一
半ꎬ该模式要求患者在步行训练时步速要大于跑台速
度ꎬ否则跑台速度将减慢直至停止ꎬ如患者在最初
１０ ｍｉｎ训练后无明显疲劳宜选此模式ꎮ 骨盆控制调节
及难度递增调节贯穿于整个训练过程中ꎬ该系统能根据
患者实时骨盆动力学数据进行相应调整ꎬ当患者骨盆运
动幅度过大、超过跑台垂线边缘时ꎬ康复机器人能通过
Ｂｉｏｄｅｘ 腰带限制患者骨盆左、右侧向移动ꎻ当患者整个
训练过程都表现良好时ꎬ康复机器人可调节跑台坡度
(按照 ５°、１０ °两个梯度升高)或设置跑台干扰性障碍
(如设置跨越障碍物等)ꎮ 如患者在训练期间有头痛、头
晕等不适症状时须立即紧急制动、停止训练ꎮ

三、疗效评定方法
于治疗前、治疗 ８ 周后对 ２ 组患者进行疗效评定ꎬ

由受过专业培训的康复治疗师分别采用 Ｆｕｇｌ￣Ｍｅｙｅｒ 下
肢运动功能量表(Ｆｕｇｌ￣Ｍｅｙｅｒ ａｓｅｓｓｍｅｎｔ￣ｌｏｗｅｒ ｅｘｔｒｅｍｉ￣
ｔｙꎬＦＭＡ￣ＬＥ) [７]、 Ｂｅｒｇ 平衡量表 ( Ｂｅｒｇ ｂａｌａｎｃｅ ｓｃａｌｅꎬ
ＢＢＳ) [８]评定患者下肢运动功能及平衡功能ꎻ采用美国
Ｂｉｏｄｅｘ 公司产 Ｂｉｏｄｅｘ Ｇａｉｔ Ｔｒａｉｎｅｒ￣２ 型步态分析系统对
患者步长、步速等进行检测ꎻ患者骨盆运动学数据由骨
盆辅助式机器人自带数据传感评估系统获取ꎮ

１. ＦＭＡ￣ＬＥ 评分:该量表评定内容包括各种反射
活动、共同运动、联合运动、协调运动和分离运动、速度
等 １７ 项ꎬ每项最高 ２ 分ꎬ最低 ０ 分ꎬ总分 ３４ 分ꎬ得分越
高表示受试者下肢运动功能越好[７]ꎮ

２. ＢＢＳ 评分:该平衡量表具有良好的信度、效度
及敏感度ꎬ其评定内容包括坐下、站起、独自站立、双眼
闭眼站立、双上臂向前伸、转身 １ 圈、两足轮替上下台
阶、单侧下肢站立等 １４ 个项目ꎬ每个项目最低 ０ 分ꎬ最
高 ４ 分ꎬ总分 ５６ 分ꎬ得分越高表示受试者平衡功能越
好ꎬ得分在 ４０ 分以下者提示可能存在跌倒风险[９]ꎮ

３. 步态分析:Ｂｉｏｄｅｘ Ｇａｉｔ Ｔｒａｉｎｅｒ￣２ 型步态分析系
统由 ７ 个传感器和 １ 个电脑主机组成ꎬ步态测试前先
对环境进行评估ꎬ确定周边无磁场或其它因素干扰ꎬ向
患者说明测试过程及注意事项ꎬ使患者充分理解并配
合ꎮ 步态测试时将 ７ 个传感器分别安置在患者骶骨、
双侧股骨外侧、双侧胫骨内侧及双侧脚背处ꎬ并对传感

器定位及患者姿态进行校准ꎬ为确保所测数据精确性ꎬ
嘱患者先在 １２ ｍ 走道上以自然步速来回行走 １ 次以

适应步行环境ꎬ随后开始正式测试ꎬ患者在走道上来回

行走 ２ 次ꎬ连续记录其步长、步速并取平均值ꎮ
四、统计学分析

本研究所得计量数据以( ｘ－ ± ｓ)表示ꎬ采用 ＳＰＳＳ
２３.０版统计学软件包进行统计分析ꎬ治疗前、后计量数
据组内比较采用配对样本 ｔ 检验ꎬ组间比较采用独立

样本 ｔ 检验ꎬＰ<０.０５表示差异具有统计学意义ꎮ

结　 　 果

一、治疗前、后 ２ 组患者下肢运动功能、平衡功能

及步态参数比较

治疗前 ２ 组患者 ＦＭＡ￣ＬＥ 评分、ＢＢＳ 评分及步速、
健侧步长、患侧步长组间差异均无统计学意义(Ｐ>
０.０５)ꎻ治疗后发现 ２ 组患者 ＦＭＡ￣ＬＥ 评分、ＢＢＳ 评分

及步速、健侧步长、患侧步长均较治疗前明显改善(均
Ｐ<０.０５)ꎻ并且上述指标均以观察组患者的改善幅度
较显著ꎬ与对照组间差异均具有统计学意义(均Ｐ<
０.０５)ꎬ具体数据见表 ２ꎮ

二、治疗前、后 ２ 组患者骨盆运动学数据比较

治疗前 ２ 组患者骨盆旋转角、骨盆侧倾角、骨盆竖
直移动及骨盆侧向移动数据组间差异均无统计学意义

(均Ｐ>０.０５)ꎻ治疗后 ２ 组患者骨盆旋转角、骨盆侧倾

角、骨盆竖直移动及骨盆侧向移动数据均较治疗前明

显减小(均Ｐ<０.０５)ꎻ并且上述指标减小幅度均以观察
组患者较显著ꎬ与对照组间差异均具有统计学意义

(均Ｐ<０.０５)ꎬ具体数据见表 ３ꎮ

表 ３　 治疗前、后 ２ 组患者骨盆运动学数据比较(ｘ－±ｓ)

组别　 例数 骨盆旋转角
(°)

骨盆侧倾角
(°)

骨盆竖直
移动(ｃｍ)

骨盆侧向
移动(ｃｍ)

观察组

　 治疗前 ２０ １４.６７±２.９１ ２５.４１±３.５３ １６.４７±２.２６ １１.９６±３.４６
　 治疗后 ２０ ９.９３±１.９２ａｂ １５.５７±１.６８ａｂ １２.０９±１.１３ａｂ ８.９２±３.２６ａｂ

对照组

　 治疗前 ２０ １３.３０±１.６２ ２６.１４±２.９４ １６.８６±１.０４ １１.８０±２.５７
　 治疗后 ２０ １０.４９±０.６４ａ １８.３４±１.７２ａ １４.０７±１.１８ａ ９.４９±２.７０ａ

　 　 注:与组内治疗前比较ꎬａＰ<０.０５ꎻ与对照组治疗后比较ꎬｂＰ<０.０５
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讨　 　 论

随着医疗技术进步ꎬ近年来脑卒中患者死亡率明
显下降ꎬ但仍有一系列亟待解决的问题ꎻ相关研究表明
约 ６０％脑卒中患者遗留有步行功能障碍ꎬ而步行功能
是良好生活的基础ꎬ因此改善步行功能已成为脑卒中
偏瘫患者康复的首要目标及迫切需求[１０￣１２]ꎮ 目前针
对脑卒中偏瘫患者步行功能的康复方法主要包括常规
步行训练、减重步行训练、助行器辅助步行训练和近年
来逐渐兴起的康复机器人训练等ꎬ关于上述疗法的治
疗效果报道不一ꎮ 有学者指出减重支持训练对偏瘫患
者步态模式几乎无改善作用[１３￣１４]ꎮ 下肢康复机器人
作为新兴技术ꎬ兼具稳定性、重复性和持续性优势而成
为近年来研究热点ꎬ它能通过模拟正常运动轨迹辅助
患者进行步态训练ꎬ有助于预防异常步态及姿势形成ꎬ
具有积极康复作用ꎮ

步行是涉及全身众多关节和肌肉的一种周期性协
调运动ꎬ包括髋、膝、踝关节屈伸运动、重心转移和骨盆
调整等ꎮ 卒中后偏瘫患者异常步行主要表现为患侧支
撑力减弱、运动反应迟缓、躯干协调性以及骨盆稳定性
下降等ꎬ其中骨盆稳定性和运动控制能力对正常步态
形成至关重要ꎮ 相关报道指出ꎬ针对性的骨盆训练能
强化机体骨盆稳定性及运动控制能力ꎬ从而提高步行
能力、改善下肢平衡功能[１５]ꎮ

本课题组采用的 Ｎａｔｕｒａｌ ｇａｉｔ Ｉ 型骨盆辅助式康复
机器人(见图 １)是由上海大学、上海电气研究中心、嘉
兴市第二医院康复医学中心共同研发ꎬ是集骨盆稳定
控制、运动训练跑台、数据传感及记录于一体的智能康
复机器人ꎮ 该系统能允许患者骨盆在可活动范围内练
习各方向(包括左右、上下、侧倾、旋转等 ４ 个自由方
向)动作ꎬ且运动范围较正常骨盆生理活动范围更大ꎮ
另外该机器人训练系统能对患者进行适当减重支持ꎬ
在保证安全情况下允许患者双下肢充分负重ꎬ有助于
改善下肢运动功能ꎮ 该机器人运动跑台由电动装置驱
动ꎬ可根据偏瘫患者恢复程度调控步行训练模式(如
跟随模式训练或抗阻模式训练)及跑台速度ꎬ同时该
设备还能对运动跑台坡度进行调节ꎬ也可在步行训练
时增加一定难度的干扰性障碍(如跨越障碍物等)ꎬ有
利于脑卒中偏瘫患者提高平衡调节能力ꎮ 患者在进行
机器人康复训练时其骨盆动力学参数均能通过数据传
感器传输到配对电脑并记录ꎮ 整个训练期间可在运动
跑台前放置一面全身镜ꎬ患者可通过镜子观察步行训
练时姿势及步态ꎬ从而通过视觉反馈来促进机体学习
正常步行模式ꎮ 通过该康复机器人对脑卒中偏瘫患者
骨盆进行有针对性控制和运动训练ꎬ能促使偏瘫患者
更好地掌控身体重心、稳定骨盆及躯干ꎬ最终达到提高

平衡功能及改善步行能力目的ꎮ
本研究结果显示ꎬ治疗后 ２ 组患者下肢运动功能、

平衡功能、步行能力以及骨盆运动学参数(如竖直位
移、侧向位移、旋转角及侧倾角等)均较治疗前明显改
善(均Ｐ<０.０５)ꎬ并且观察组患者上述指标改善幅度亦
显著优于对照组水平(均Ｐ<０.０５)ꎮ 其作用机制可能
包括:通过适当减重ꎬ患者偏瘫侧肢体承重能力及站立
相时间增加ꎬ使得患者躯干肌及骨盆周围肌群得到力
量训练ꎬ能增强骨盆稳定性ꎬ使骨盆运动范围更接近正
常人水平ꎻ同时骨盆稳定性及协调性控制能力提高ꎬ能
协调步行动作进行同步周期性运动ꎬ减少各关节废用
性利用ꎬ使骨盆各关节及相应肌肉得到充分训练ꎬ从而
提高骨盆肌力及控制能力ꎬ这也从另一方面减轻了患
者心理压力ꎬ增加了训练信心及积极性ꎮ 另外通过骨
盆辅助式康复机器人进行高强度、高重复性步行训练ꎬ
能改善脑卒中偏瘫患者下肢伸肌痉挛ꎬ提高患者神经
系统代偿水平ꎬ进一步促进脑卒中偏瘫患者下肢运动
功能恢复[１６]ꎮ 与 Ｈｏｒｎｂｙ 及 Ｍａｙｒ 等[１７￣１８] 学者观点相
同ꎬ认为下肢康复机器人训练优于传统康复训练ꎬ能显
著改善脑卒中偏瘫患者步行功能ꎮ Ｆｒｅｎｃｈ[１９] 等通过
Ｍｅｔａ 分析也发现ꎬ重复训练能有效提高脑卒中患者下
肢运动功能及日常生活活动能力ꎻ其次骨盆辅助式康
复机器人能进行对称性康复训练ꎬ该训练方式有助于
提高机体步行稳定性[２０]ꎮ 上述研究均提示骨盆稳定
在机体核心稳定中占有重要作用ꎬ而针对骨盆稳定性
和协调性的训练能有效提高脑卒中偏瘫患者平衡功能
及运动能力ꎮ

综上所述ꎬ本研究结果表明ꎬ骨盆辅助式康复机器
人训练能改善脑卒中偏瘫患者骨盆控制能力ꎬ提高平
衡功能及步行能力ꎬ促进患者下肢运动功能恢复ꎬ从而
更好地回归家庭及社会ꎮ 需要指出的是ꎬ本研究还存
在一些不足之处ꎬ如并未针对卒中后偏瘫患者足下垂
给予相应治疗措施ꎬ这可能会影响康复训练疗效及进
度ꎻ同时本研究样本量较少ꎬ尚未发现偏瘫患者对下肢
康复机器人训练产生躯体或心理依赖ꎬ而有学者认为
机器人训练方式会增加患者的依赖性、降低主动性ꎬ不
利于患者功能康复[２１]ꎻ另外本研究采用的骨盆辅助式
康复机器人系统还处于研发阶段ꎬ其推荐训练强度、训
练时间等参数仍有待后续探索ꎮ
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